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Neurally adjusted ventilatory assist 
(NAVA): historique 
S  1999:  Description de la technique.                                   
  Sinderby et al; Nat Med  5(12):1433-6 
S  2006-2008: NAVA  sur un modèle animal (lapin) 
S  2007:  Utilisation de la technique chez des volontaires sains. 
  Sinderby et al; Chest  131(3): 711-7 
S  2008:  Première étude clinique chez des patients intubés. 
  Colombo et al; Intensive Care Med 34(11):2010-8 
 
Bénéfices attendus du NAVA 
Jolliet et al Crit care 2006 
L’aide inspiratoire:  
le prix à payer 
S  Asynchronies: 
S  Anomalies de 
déclenchement 
S  Cyclage expiratoire 
S  Le niveau de pression 
support constant 
Les asynchronies: définition et 
incidence 
S  Définition: adaptation inappropriée du respirateur à la 
demande du centre respiratoire du patient (effort 
inefficace ou délai de triggering, autotriggering, cyclage 
prématuré ou tardif, et double déclenchement)  
S  Fréquence: 25% des patients présentent des 
asynchronies significatives au cours de la ventilation 
assistée (jusque 40% en VNI) 
Thille et al ICM 2006 
De Wit et al J Crit Care 2009 
Thille et al. ICM 2006 
Les anomalies de déclenchement: les 
efforts inefficaces 
Les anomalies de déclenchement: 






Les anomalies de déclenchement: 
l’autotriggering 
Colombo et al CCM 2011 
Les anomalies de cyclage 
Jolliet et al Crit care 2006 
? 
Le cyclage en pression support 
S  Détermination de la fin du cycle inspiratoire (cyclage): 
S  Débit = 0 lors de la phase de montée en pression 
S  Chute du débit (25% dräger, 5%Siemens 300) % du débit 
maximum inspiratoire, parfois réglable (Puritan, Servo i, 
Engström), lors de la phase de pression constante 
S  Après 4 secondes 
S  Après une période = 80% de la durée du cycle respiratoire 
(réglage FR!) (siemens 300)  
S  Lorsque la limite supérieure de pression est atteinte 
 
 
Les anomalies de cyclage: le retard 
de cyclage 
Jolliet et al Crit care 2006 Fin 
diaphragme 
Fin 
machine Piquilloud et al. Intensive care med 2010 
Retard de cyclage 
    Temps expi =>    Vidange pulmonaire 
    Hyperinflation dynamique/Peepi 
    Effort 
inefficace 
     Retard de 
déclenchement 
     Travail- effort 
déclenchement 
    Travail 
respiratoire 
Retard 
Les anomalies de cyclage: le double 
déclenchement 
Thille et al. 2006 
Les asynchronies: conséquences  
Thille et al ICM 2006 
Le niveau de pression support  

















NAVA AIDE INSPIRATOIRE 
•  Volumes courants non adaptés à la demande du patient 
•  Absence de variabilité du volume courant 
Conséquences de l’administration d’une pression support 
constante et non proportionnelle à la demande du patient  
 Le NAVA utilise l’Eadi pour… 
Déclencher le ventilateur 
 
Cycler le ventilateur 
en expiration  
Délivrer une 
assistance  
proportionnelle  à 
 l’ Eadi 
 
Avantages théoriques du NAVA 
Pression support NAVA Avantages théoriques du 
NAVA 
Trigger Débit ou dépression 




Ø Moins d’efforts inefficaces 









à la demande  
Ø Meilleure variabilité du Vt 
Ø Adaptation du Vt à la 
demande (Hering-Bruer)  
Cyclage • Chute de  débit 
(dépend de la 
mécanique 
pulmonaire) 
• Durée du T inspi 
Quand Eadi 
diminue 
Ø Moins de retard de cyclage 





















2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 













Le NAVA améliore la 






Wu et al. 





Crit Care Med  
2010 
COPD 







Med  2010 
mixte 
↓ Délai de 
trigger en NAVA Non Oui Oui - Oui 
↓ Temps 
inspiratoire en 
excès en NAVA 




Oui Oui Oui - Oui 
↓ Nb 
d’asynchronies Oui - oui oui Oui 










Coisel et al 
Anesthesiology 
2010 




↑ Coefficient variation 
VT Oui - Oui Oui 
↑ Coefficient variation 
VT/Ti 
 
- Oui - - 
Variabilité Eadi identique 
en NAVA et AI - Oui Non - 
Aumentation de la 
dispersion des valeurs de 
VT sur diagramme de 
Poincare 
- - - Oui 
A titre d’exemple… 
Diagramme de Poincare pour le Vt  
Moorhead et al, ICM (2010) 
Le NAVA délivre une ventilation 
plus protectrice que l’AI avec 
Des volumes courants plus bas  
( en particulier pour les niveaux d’assistance élevée) 
–  Colombo et al. Intensive Care Med. 2008 
–  Wu et al. Zhonghua J. 2009 
–  Spahija et al. Crit Care Med. 2010 
–  Terzi et al. Crit Care Med. 2010 
–  Coisel et al. Anesthesiology. 2010 
–  Piquilloud et al. Intensive Care Med. 2010 
Des pressions moyennes plus basses 
–  Spahija et al, Crit Care Med 2010 
–  Coisel et al, Anesthesiology 2010 
–  Piquilloud et al, Intensive Care Med 2010 
=> Une ventilation spontanée avec un meilleure synchronisation 
patient – ventilateur grâce au NAVA pourrait réduire les lésions 
induites par la ventilation (VILI)? Brander et al CCM 2009 35(11)  
Le NAVA améliore l’oxygenation 
par rapport à l’AI après 24h 
    12 patients ventilés 24 h en AI et 24h en NAVA dans un ordre randomisé 
NAVA et VNI 
Diminution 
de… NAVA vs 
PSV 
Bertrand et 




al. N = 12 
ICM 2012 
Schmidt et al  
n = 17 
CCM 2012 
Cammarota et 
al. n = 10 
ICM 2011 
(Helmet) 
Asynchronisme Oui Oui Oui oui 
Efforts 
inefficaces 
Oui Oui non oui 
Délai de 
triggering 
Oui Oui oui oui 
Retard de 
cyclage 
oui Oui oui non 
Temps inspi en 
excès 
Oui Non Oui non 
Fuites - - oui non 
Gazométrie Non Non Non 
Confort du 
patient 
Non - - - 
Ce qu’il reste à démontrer 
Ce qu’il reste à démontrer 
Ø  Quel bénfice clinique (études randomisées): mortalité, 
morbidité, durée de séjour et de ventilation, incidence sur 
les VAP, diminution de coût? 
Ø  Effets sur de longues périodes de ventilation? 
Ø  Chez quel patient? (BPCO, ARDS, ECMO, pédiatrie…) 
Conclusions 
S  NAVA: technique innovante de ventilation support 
basée sur l’activité diaphragmatique et non sa 
résultante (Pression, débit ou volume dans le circuit) 
S  Nombreux bénéfices physiologiques démontrés. 
S  Quels bénéfices cliniques? 
S  Coût (respirateur spécifique, sondes disposables) 
S  Courbe d’apprentissage 

Titrage du niveau de NAVA 
Quel niveau optimal pour le 
NAVA? 
S  Titration du NAVA level (Brander et al CHEST 2009) ou 
75% du niveau de NAVA le plus élevé obtenu 
S  60% du niveau de NAVA obtenu pdt un essai de SBT avec 
PS de 7 cmH2O (Rozé et al ICM 2011) 

